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1. Labdisc - sprzet

1.1 Zawartosc opakowania

@ Dysk pomiarowy Labdisc @ Wezyk do pomiaru cisnienia

(@ tadowarka do Labdisc Sonda do pomiaru
temperatury cieczy

(3 Kabel USB
@ Uchwyt z plastiku i Sruba

@ Instrukcja Szybki start
Tzw. Kable “bananowe”

@ Karta gwarancyjna

@ Ulotka oprogramowania
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1.2 Porty i sterowanie
Zdjecie ponizej przedstawia porty, czujniki, przyciski i wyswietlacz znajdujace sie na
dysku pomiarowym:

%) %)

@ Przycisk potwierdzenia wyboru z menu @) T

O/ i e)
@ Przycisk On/Off (wtacz/wytacz) i wycofania sie o | 4
@ Przycisk przewijania \

L\ B, &

@ Wyswietlacz 128 x 64 pixeli

@ Przycisk wyboru czujnika
@ Czujnik ruchu

@ Gniazdo $ruby MS
Plastikowa podpora

@ Pierscier obrotowy
Port USB

@ Akcelerometr

@ Mikrofon

@ Wejscie do pomiaru natezenia pradu

Gniazdo sondy do pomiaru temperatury cieczy :--

ot — X AW oo

@ Czujnik $wiatta i wejscie uniwersalne
Wejscie do pomiaru napiecia pradu

@ Czujnik ci$nienia




Ikona

s
s

Typ

Akcelerometr

Cisnienie
powietrza

Temp.
otoczenia

Natezenie
pradu

Temp.
mierzona
sonda

Swiatto

Mikrofon
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1.3 Wbudowane czujniki

Zakres

-8gdo+8g

0 to 300 kPa

-10°Cdo 50
°C

-1do+1A

-25°Cdo 125
°C

0 do 55,000
lux

Fala
dzwiekowa
0do5V

Opis

Pomiar
przyspieszeni
a

Pomiar
cisnienia
powietrza

Pomiar
temperatury
otoczenia

Pomiar
natezenia
pradu

Sonda
temperatury
ze stali
nierdzewnej
ogolnego
przeznaczeni
a

Pomiar
poziomu
Swiatta

Pomiar fali
dzwiekowej

Max.
czestotli
wosc¢
probkow
ania

100/s

10/s

100/s

24,000/s

100/s

24,000/s

24,000/s

Akcesoria
zewnetrzne

Nie wymagane

Palstikowy
wezyk

Nie wymagane

O

Tzw. Kable
bananowe

e

Sonada
temperatury

Nie wymagane

Nie wymagane



i
)
0

; x10

Typ

Ruch

Wejscie
uniwersalne

Napiecie pradu

Niskie napiecie
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Zakres

0.2do10m

0do5V

-30do +30V

-500 do +500
mV

1.4 Uzywanie Labdisca

tadowanie baterii przed pierwszym uzyciem

Opis

Pomiar
odlegtosci

Podtaczanie
czujnikow
analogowych
Fouriera lub
Vernier

Pomiar
napigcia
pradu

Pomiar
napiecia
pradu

Max.
czestotli
wos¢
prébkow
ania

25/s

24,000/s

24,000/s

24,000/s

Akcesoria
zewnetrzne

Nie wymagane

Uniwersalne
wejscie do
podtaczenia
adaptera do
dodatkowych
czujnikow

O

Tzw. Kable
bananowe

O

Tzw. Kable
bananowe

Przed rozpoczeciem pracy z urzagdzeniem pomiarowym Labdisc jednostka powinna
zostac¢ natadowana za pomocg fadowarki dotaczonej w zestawie (tadowarka 6V).

Wejscie tadowarki umieszczone jest po lewej stronie od przycisku Wtgcz/Wytacz.
Obracaj piersciern do momentu az zobaczysz wejscie tadowarki, podtg tadowarke do

wejscia.

tadowarka dostarczona w zestawie akceptuje wytacznie napiecie wejSciowe z
zakresu 100 do 240 VAC 50/60 Hz.

Port
tadowarki
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1.4.1 Wyswietlacz urzadzenia

Wyswietlacz LCD pozwala uzytkownikowi na zobaczenie wartosci odczytywanej
przez czujnik oraz ustawienie parametréw Labdisca.

=-]O-0

Frabient temrerature, °F «— J

@ Start/Stop — kiedy pokazuje sie ikona t Labdisc zbiera dane, kiedy

pokazuje sie ikona 0 urzadzenie jest zatrzymane.

@ Status dzwieku — kiedy pokazuje sie ikona 4Ddz'wiqki w urzadzeniu sg

uruchomione, kiedy wyswietla sie ikona i dzwieki wydawane przez urzadzenie
sg wytaczone.
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@ Status komunikacji — kiedy wyswietla sie ikona * komunikacja Bluetooth

jest wiaczona, kiedy pojawia sie ikona 'I’ urzadzenie potaczone jest z
komputerem za pomoca kabla USB.

@ Poziomo baterii — 3 poziomy natadowania baterii u Q , kiedy

urzadzenie jest tadowane na wyswietlaczu pojawi sie ikona
@ Wartos¢ czujnika — pokazuje wartos¢ pomiaru dokonanego przez czujnik.

@ Nazwa czujnika oraz jednostka - pokazuje wybrany czujnik oraz jednostke w
ktdrej jest dokonywany pomiar

1.4.2 Przyciski urzadzenia

Labdisc wyposazony jest w 7 przyciskdw czujnikéw oraz 3 przyciski sterujace.
Korzystajac z przyciskow czujnikéw uzytkownik moze wybrac i zobaczy¢ pomiary
dokonywane przez czujniki. Przyciski sterujgce pozwalajg na wiaczenie i wytgczenie

urzadzenia, przeprowadzenie konfiguracji urzadzenia oraz parametréw pomiardw.

Przyciski sterujace:

% Przycisk wyboru —

@ Wt/Wyt oraz ESC
o @
@ Przycisk przewijania

7 przyciskow

czujnikéw

Labdisc

3 przyciski
sterujace
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Wybierz przycisk Przewijania aby wigczy¢ menu Labdisc. Uzyj przycisku Przewijania

1.4.3 Labdisc menu

aby przetaczad sie miedzy opcjami menu, nastepnie wybierz przycisk Wyboru aby
wybrac pozycje z menu. Aby cofna¢ sie do poprzedniego widoku wybierz przycisk
ESC.

1.4.3.1 Ustawienia Labdisca przed dokonywaniem pomiaru

N Uzyj przyciskow
§ «’ - L | p .""‘. czujnikéw aby wybraé
| . — | || lubusunaé czujniki do
ﬁgﬁ, m Wybierz L ]|

czujnik pomiaru.

Wybierz
ustawienia

A\ Uzyj przycisku
‘I‘I przewijania i wyboru aby

Wybierz
czestotliwos¢

ustawi¢ parametry

G zbierania
E,' probek

Uzyj przycisku
przewijania i wyboru aby

Wybierz liczbe

probek ustawi¢ parametry

1.4.3.2 Informacje Labdisc

e ™

Wersja sprzetu
% 0

Wersja oprogramowania

Uzycie pamieci

Woybierz informacje
Czas i data
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1.4.3.3 Konfiguracja Labdisc

E%0 —5

85

Select GPS , (E— |
CONFIGURATION s L/
-l

\ |

3

i

‘écmee

Wybierz Jezyk, GPS, ‘ ; - )
Bluetooth, Temperature ﬂ Y
lub wtgcz/wytacz dzwiek

- 0‘ l' ..1|

Przewin i wybierz
jezyk urzadzenia

Przewin i wigcz lub
wytacz GPS

Przewin i ustaw
status Bluetooth.

Przewin i ustaw
jednostke
temperatury.

Przewin i wiacz lyb
wytgcz dzwigk.
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2. GlobilLab oprogramowanie do analizy

2.1 Instalacja oprogramowania na komputerze z
system Windows lub Mac

Aby zainstalowac oprogramowanie uzytkownik powinien uzy¢ jednego z ponizszych
instalatoréow w zaleznosci od wersji systemu operacyjnego:

. dla komputeréw PC: GlobiLab-en-1.0-setup.exe
. dla komputeréw Mac: GlobiLab-en-1.0-setup
Po uruchomieniu instalatora nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Instalator zainstaluje oprogramowanie oraz sterownik potrzebne do prawidtowego
dziatania.

2.2 Funkcje oprogramowania.

Open file Save Workbook Zoom Annotation él.ap" Labdse Configurationy Download Disply
statistics setup options
e T, T S— R A — A A

7 ey i s 4
X Q=i CBXO W d

| P M Graph | Graph | Derivative | Start/stop | Barl/line g

L, arker grid f crop || regression | recording |  graph || —rmsws

e L : ; | It S ¥ . ' P

! functions |7 F

i Ir\n wovefame 3277 v’
2

Graph

= legend
| [ 11 | I Graph

g B ] [L {
e} o
-= W WL
LY

Time [s]

@!

bew
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2.3 lkony w oprogramowaniu oraz ich funkcje

"’

lkona Otwoérz - projekt (Open-project) wyswietla zapisane
pliki *.xml z wykresami i adnotacjami.

Otwiera liste z plikami doswiadczen i eksperymentéw
przygotowanych przez producenta oprogramowania.

Umozliwia z wizualizowanie dokonywanych pomiaréw

Liczniki

1€

]
3
2
]

tabele

3. lﬁ Wykresy

Mapy google
©)pt
5. L Liczniki i wykresy
=
6. L Tabele i wykresy

10
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Legenda czujnikéw

1.  Klikniecie lewym przyciskiem myszy na nazwie
czujnika po prawej stronie ustawi ten czujnik jako
gtéwny i jednoczesnie zmieni 0$ Y na ten czujnik

2. Pierwsze klikniecie prawym przyciskiem myszy na

nazwie czujnika zmieni wykres liniowy na punkty

Drugie klikniecie na nazwe czujnika ukryje wykres

4.  Trzecie klikniecie prawym przyciskiem myszy na
nazwie czujnika przywrdci pierwszy widok

w

Okno wykresu zawiera tytut. Domyslnie ustawiona jest
nazwa "Nowy eksperyment" (New eksperyment).

Aby zmieni¢ nazwe nalezy klikng¢ na niego 2 razy lewym
lub prawym przyciskiem myszy. W otwartym nowym oknie
wpisa¢ nowg nazwe i potwierdzi¢ przyciskiem ok.

Jezeli wyswietlone sg 2 lub wiecej pomiardw nalezy
prawym przyciskiem mysz na osi x aby ustawié czas jako o$
x lub jeden z pomiaréw jako o$ x.

Liczniki

Kliknigcie lewym przyciskiem myszy na jedng z czterech
niebieskich ikon w dolnej czesci ekranu umozliwi

okreslenie liczby wyswietlanych licznikéw.

Klikniecie lewym przyciskiem myszy na licznik pozwoli
okresli¢ rodzaj licznika oraz rodzaj czujnika.

Znaczniki

Woybranie tej opcji pozwala na umieszczenie na wykresie
znacznika ktory bedzie informowat o parametrach
pomiaru w danym miejscu wykresu.

Jezeli chcemy zobaczy¢ pomiar w innym miejscu wykresu
wystarczy ze przesungc znacznik po wykresie.

Liczba dodanych znacznikéw w ramach wykresu jest
nieograniczona.

11
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Adnotacje
Opcja pozwala na umieszczanie adnotacji zawierajacych
opisy oraz zdjecia. Po zaznaczeniu tej opcji nalezy kliknaé

w miejscu gdzie chcemy doda¢ adnotacje.

Jezeli chcemy dokona¢ edycji adnotacji klikamy raz jeszcze
na wybrang adnotacje.

Jezeli chcemy usuna¢ adnotacje klikamy prawym
przyciskiem myszy na adnotacje i potwierdzamy
przyciskiem ok komunikat o usunieciu adnotacji.

Woybranie tej funkcji umiesci funkcje matematyczng
pomiedzy dwoma znacznikami.

1. K Funkcje liniowg
2. m Funkcje kwadratowa

FFT
S

Start pomiaru

Rozpoczecie nowej sesji zbierania danych przez Labdisca.

12
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Zatrzymanie pomiaru

Ta opcja zatrzymuje sesje zbierania danych przez Labdisca.

Pobranie pomiaréw

Pozwala na wyswietlenie listy przeprowadzonych i
zapisanych doswiadczen w pamieci urzadzenia.

Zaznaczanie jednego eksperymentu i klikniecie na przycisk
pobierz spowoduje pobranie go do oprogramowania
GlobiLab i wyswietlenie w postaci wykresu lub tabeli w
zaleznosci od preferencji uzytkownika.
Lista zapisanych doswiadczen w pamieci urzadzenia
zawiera czujnik lub czujniki za pomocy ktérych
doswiadczenie zostato przeprowadzone, czestotliwosé
zbierania probek liczbe probek oraz czas i date dokonania
pomiardw.
Ustawienia Labdisc (wyboér czujnikéw)
Z tego poziomu mozna wybrac:

e  ktore czujniki majg dokonywac pomiaréw

e jlos¢ prébek ktéra ma zostaé pobrana

. czestotliwos¢ z jaka majg by¢ zbierane prébki
(w sposéb "reczny" czy automatyczny")

Zapis pomiaréw

Wybranie tej opcji pozwala na zapisanie dokonanych
pomiaréw do pliku *.csv oraz wyswietlenie ich
automatyczne w pliku Excela.

Pasek statusu

Pasek statusu oprogramowania GlobiLlab miesci sie w

13
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prawym dolnym rogu oprogramowania. Zawiera 3 ikony:

1. USB - informuje o pofgczeniu komputera z
Labdisciem za pomoca kabla USB.

Jezeli potaczenie nastepuje za pomoca kabla USB
ikona swieci sie na kolor niebieski.

2.  Bluetooth - inofrmuje o potgczeniu komputera z
Labdisciem za pomocg Bluetootha.

Jezeli potaczenie nastepuje za pomoca Bluetootha
ikona Swieci sie na niebiesko. Po kliknigciu prawym
klawiszem myszy na ikone Bluetooth pojawia sie lista
sparowanych Labdiscow.

3. Informacja o pamieci — pokazuje ile eksperymentéw
jest przechowywane w pamieci urzadzenia.

Klikniecie prawym przyciskiem myszy na znaczniku
pamieci pozwala na usuniecie wszystkich pomiaréw z
pamieci Labdsica ktéry w tym momencie jest
podtaczony do komputera lub ostatniego pomiaru.

14
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2.4 GlobilLab oprogramowanie dla iPada

Oprogramowanie Globlab dla iPada (iPad, iPad 2, iPad2) jest dostepne na w sklepie
App Store. Oprogramowanie pozwala na zarzadzanie ustawieniami Labdisca
bezposrednio z tabletu, wyswietlanie wszystkich pomiaréw w postaci wykreséw,
tabel oraz miernikéw, dostep do eksperymentéw przygotowanych przez producenta.

Pobierz i zainstaluj aplikacje bezposrednio z App Store

~ v
P 0 e Kliknij na ikone L“J

V& @
o(Hl)q
\cubiab/. e Wyszukaj w sklepie “GlobiLab”

O

e

. Zainstaluj aplikacje

Ustaw komunikacje bezprzewodowgq pomiedzy
dyskiem pomiarowym Labdisc a tabletem

. 1dZ do ustawien Blutooth w iPadzie i wybierz
urzqdzenie z listy

. iPad powienien natychmiast potaczy¢ sie z twoim
Labdisicem i zmienic¢ status na potaczony

. Zamknij ustawienia i otwdrz oprogramowanie

GlobiLab
Liczniki
S . Kliknij “ aby zobaczy¢ biezacy
g pomiar
u
ieh Q ! L e | e Kliknij na Licznik aby wybra¢ inny czujnik z
rozwijanego menu

[ H
. Wybierz inny licznik {4 7 poziomej listy
licznikow

15
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Ustawienia Labdisc

. Wybierz ikone aby zobaczy¢ ekran ustawien
urzgdzenia. Z tego poziomu mozesz wybraé
czujniki ilos¢ prébek oraz czestotliwosé zbierania
prébek.

. Wybierz ikone u aby zobaczy¢ pomiar w
postaci wykresu lub tabeli.

. Mozesz zmieni¢ rodzaj wykresu za pomoca

przycisku

. Mozesz réwniez uruchomi¢ prezentacje wynikow
w postaci tabeli za pomocg przycisku

Table

. Aby zatrzymad rejestracje wynikéw wybierz
. ©
przycisk

Pobieranie danych zapisanych w pamieci Labdisca do
tabletu

Labdisc moze przechowywac przeprowadzone
doswiadczenia, eksperymenty w swojej pamieci

. Nacisnij ikone l!i

. iPad  Wyswietli liste przeprowadzonych i
zapisanych eksperymentéw w pamieci. Na liscie
pojawi sie rowniez informacja o czujniku ktory byt
uzywany, ilosci probek oraz czestotliwosci
zbierania ich a takie o dacie i godzinie
przeprowadzania pomiaru.

. Kliknij na wybrane dos$wiadczenie aby wyswietli¢
je naiPadzie.

. Po przeniesieniu wybranego doswiadczenia iPad
wyswietli wykres z dokonanymi pomiarami.

16
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Znacznki

. Dtugie przytrzymanie palca na wykresie doda
znacznik

ECECCEHED

o Dotknigcie znacznika i przeciagniecie go po
wykresie umozliwi odczyt danych w réznych
miejscach wykresu

Adnotacje na wykresach

. Przytrzymaj dtuzej palec poza wykresem aby
stworzy¢ adnotacje. Pojawi sie okno z poziomu
ktérego bedziesz mogt

o Napisac¢ adnotacje

o  Dodac obraz z Galerii lub zrobi¢ zdjecie
i od razu je doda¢

Pomoc

. Kliknij na ikone pomocy aby zobaczy¢
wskazéwki i rady od producenta.

°
+
4
°
o
+G
©
o:
.0

2.5 GlobilLab oprogramowania dla Androida

Aplikacja GlobilLab dla Androida 4 i wyzszego dostepna jest na stronie Globisens:
http://www.globisens.net/support#2 i w sklepie Google Play.

Oprogramowanie pozwala na zarzgdzanie ustawieniami Labdisc bezposrednio z
tabletu, wyswietlanie wszystkich pomiaréw w postaci wykreséw, tabel oraz
miernikbw a takie na dostep do gotowych doswiadczen i eksperymentéw
przygotowanych przez producenta.

17
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Ustaw komunikacje bezprzewodowq pomiedzy
tabletem a dyskiem pomiarowym Labdisc

. Upewnij sie ze Labdisc jest sparowany z tabletem
(zobacz sekcje 3.2.4)

. WHtacz Labdisca

e Uruchom aplikacje (&)

. Nacisnij ikone .
. Wybierz i wskaz Labdisca z

ktérym chciatbys sie potaczyé

. Nazwa aplikacji zostanie zmieniona

& clobiLab (Labdisc_6588)

Liczniki

/ o
. Nacisnij na widoku licznikéw aby

zobaczy¢ wartos¢ pomiaréw

. Kliknij na licznik aby wybra¢ inny czujnik z
rozwijanego menu.

® §

. Woybierz inny typ licznika {4 z poziomej linii
ikon.

Rozpoczecie pomiaru

. Wybierz ikone ustawien . W oknie ustawien
bedziesz mdgt wybraé czujniki, czestotliwos¢
zbierania proébek, liczbe prébek.

. Wybierz ikone rozpoczecia pomiaru n i

obserwuj wszystkie pomiary na wykresie na
ekranie tabletu.

. Mozesz zmieni¢ wyglad wykresu za pomoca

18
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przycisku .

. Mozesz roéwniez uruchomi¢ widok tabeli za

TABLE
pomoca przycisku

. Aby zatrzymac rejestracje pomiaréw wybierz

ikone m

Pobieranie doswiadczen z Labdisca na tablet

Labdisc moze przechowywac w swojej pamieci do 127
réznych eksperymentéw.

. Kliknij na ikone pobiernia IEI

. Aplikacja wyswietli liste przechowywanych w
pamieci pomiaréw. Kazdy pomiar bedzie zawierat
informacje o czujniku, czestotliwosci pobierania
prébek oraz ilosci pobierania prébek a takie o
czasie i dacie zbierania prébek.

. Kliknij na wybrany pomiar aby przenies¢ go do
tabletu z pamieci Labdisca.

. Po przeniesieniu oprogramowanie wyswietli
wykres zawierajgcy przeniesiony pomiar.

Znaczniki

s ____ ]

E ;
==

=

)] A

=]

] ==

[S]

Dtugie przytrzymanie na wykresie doda znacznik.

Przytrzymanie i przesuniecie znacznika spowoduje
odczyt danych pomiarowych w kilku miejscach.

Dtugie przytrzymanie na wykresie doda drugi
znacznik.

Adnotacje na wykresach

Dotknij dtugo na tle (nie na wykresie) aby dodac
adnotacje. Dodane adnotacje mozna edytowac
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oraz usuwac w dowolnej chwili

CEECED

Mapy Google i GPS

. Jezeli korzystate$ z GPS podczas pomiaru mozesz
przenie$¢ pomiary na mapy Google i zobaczy¢ jak
zmieniaty sie parametry pomiaréw w zaleznosci od
miejsca dokonywanych pomiaréw.

L
(=]
Ll
(S).
]
(L]
(5]

Eksperymenty

. Kliknij na ikone aby zobaczy¢ eksperymenty

. Kliknij na jednym z eksperymentdéw aby go
wyswietli¢

Pomoc Online

Globilab oferuje plik PDF z tzw. "szybkim startem"

Aby go otworzy¢ kliknij na ikone .

H W
': 'ﬂ H}’{I"I

j '*"C'ﬂ}

CEECEBEQ]
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3 Labdisc — GlobiLab komunikacja

3.1 Komunikacja USB

Podtacz Labdisca do komputera na ktérym zainstalowane jest oprogramowanie
GlobilLab, oprogramowanie automatycznie wykryje podtaczone urzadzenia na USB i
rozpocznie komunikacje z urzadzeniem.

3.Komunikacja Bluetooth

Przed potaczeniem bezprzewodym Labdisca z oprogramowaniem Globilab, Labdisc
powinien zosta¢ dodany jako urzadzenie w procesie zwanym parowaniem.
Parowanie powinno by¢ wykonane raz dla kazdego Labdisca. Po sparowaniu
komputer bedzie przechowywat informacje o parowaniu oraz indywidualny numer
kazdego Labdisca.

Jezeli zaden Labdisc nie jest potaczony za pomocg USB, komputer bedzie

automatycznie prébowat potaczy¢ sie z ostatnio potgczonym Labdisciem. Aby

potaczy¢ se z inny lub nowym Labdisciem kliknij prawym przyciskiem myszy na

ikonie Bluetooth w oprogramowaniu GlobiLab (ikona znajduje sie w prawym
@b" @ 7/127

dolnym rogu) , nastepnie wybierz Labdisca z ktérym chcesz sie

potaczyc.

3.2.1 Parowanie w systemie Windows.

1.  Uruchom Labdisca, miej pewnos¢ ze Labdisc nie jest w trybie czuwania

I
O. Jezeli jest naci$nij obojetnie ktory przycisk aby zakoriczy¢ ten tryb.
2. Uruchom oprogramowanie Globilab.

-~ . .- @ & =

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Bluetooth i
(dolny prawy rég oprogramowania GlobiLab)

4. Z menu wybierz "Znajdz wiecej Labdiscow i czujnikéw ("Find more
Labdiscs and sensors"). Komputer otworzy okno do dawnia urzqdzer i
zacznie wyszukiwanie urzqdzern Bluetooth.
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Twoj Labdisc wyswietli sie jako "Labdisc-xxxx", gdzie "xxxx" sg czterema
ostatnimi cyframi w numerze seryjnym ktéry znajduje sie na tylnej

obudowie urzadzenia.

Zaznacz to urzadzenie i nacisnij przycisk "Nastepny" ("Next")

We? urzadzenie: Naci$nij i przytrzymaj przycisk przewijania @
Ustyszysz charakterystyczny dzwiek "beep" na ekranie pojawi sie "BT
parowanie" ("BT pairing").

Na komputerze w oknie dialogowym wybierz 2 opcje: "Wpisz kod
parowania urzadzen" ("Enter the device pairing code") i kliknij
"Nastepny" “Next”.

W oknie dialogowym wpisz kod "1234" i kliknij "Nastepny" (“Next”)
Poczekaj jak komputer zakoriczy proces i pojawi sie informacja "Twoje
urzadzenie jest gotowe do pracy" ("Your device is ready to use").

Kliknij prawym prawym przycskiem myszy na ikonie Bluetooth w
prawym dolnym rogu. Wybierz Labdisca z ktérym chcesz sie potgczyc.
Komputer potaczy sie automatycznie z Labdisciem ikona Bluetooth

@ @ 7127

zmieni kolor na niebieski

3.2.2 Parowanie z komputerem MAC.

Uruchom Labdisca, miej pewnos¢ ze Labdisc nie jest w trybie czuwania

d). Jezeli jest nacisnij obojetnie ktory przycisk aby zakoriczy¢ ten tryb.
Uruchom Bluetooth menu z Mac menu i wybierz "Ustawienia urzgdzenia
Bluetooth" ("Set Up Bluetooth Device...").

Otworzy sie okno dialogowe. Twdj Labdsic wyswietli sie jako "Labdisc-
xxxx" gdzie "xxxx" to cztery ostatnie cyfyr numery seryjnego
znajdujgcego sie na tylnej obudowie urzadzenia.

Woybierz to urzadzenie i kliknij "Kontynuuj" (“Continue”).

Komputer MAC sprébuje potaczy¢ sie z Labdisciem. Préba ta nie
powiedzie sie poniewaz wymagany jest kod parowania.

Woybierz "Passcode options..." i zaznacz opcje "Use a specific passcode".
Wopisz kod "1234", nie naciskaj jesze przycsiku "OK".

WezZ Labdisca: Nacisnij i przytrzymaj przycisk przewijania @
Ustyszysz charakterysztyczny dzwiek "Beep" na ekranie pojawi sie |kona
"BT parowanie" ("BT pairing").

Nacisnij przycisk OK w oknie dialogowym MAC.

Otworz oprogramowanie Globilab.
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11.

Kliknij prawym przyciksiem na ikonie Bluetooth (prawy
dolny rég oprogramowania Globilab)
Wybierz Labdisca ktérego sparowates .Komputer automatycznie sie z

@ & 7

nim pofaczy ikona Bluetooth zmieni kolor na niebieski

3.2.3 Parowanie z iPadem

~

Uruchom Labdisca, miej pewnosc¢ ze Labdisc nie jest w trybie czuwania

I
O. Jezeli jest naci$nij obojetnie ktory przycisk aby zakoriczy¢ ten tryb.

Uruchom ustawienia iPada
Otworz Bluetooth. Miej pewnos¢ ze Bluetooth is wigczony.
Z listy urzadzen wybierz “Labdisc-xxxx”, gdzie xxxx oznaczajg cztery ostatnie

We? Labdisc: Nacisnij i przytrzymaj klawisz przewijania i

Ustyszysz charakterystyczny dzwiek "beep" na ekranie pojawi sie "BT
parowanie" ("BT pairing").
iPad poprosi o kod parowania. Wpisz “1234” i klikij Paruj.

cyfry numeru seryjnego na tylnej obudowie urzadzenia.

iPad pokaze informacje Labdisc-xxxx potgczony.

Uruchom oprogramowanie GlobiLab u Aplikacja automatycznie
potaczy sie z sparowanym urzgdzeniem.

3.2.4 Parowanie z Androidem.

1.

2.

Uruchom Labdisca, miej pewnos¢ ze Labdisc nie jest w trybie czuwania

I
O. Jezeli jest naci$nij obojetnie ktory przycisk aby zakoriczy¢ ten tryb.

Wybierz ustawienia a nastepnie “Bluetooth”
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Upewnij sie ze Bluetooth jest wiaczony, nastepnie wybierz "Wyszukaj

urzadzenia" (“Search for Devices”)
i . Ustyszysz

charakterysztyczny dzwiek "Beep" na ekranie pojawi sie "BT parowanie" ("BT

We? Labdisca: Nacisnij i przytrzymaj przycisk przewijania

pairing").

Z listy urzadzen wybierz “Labdisc-xxxx”, gdzie xxxx oznacza 4 ostatnie cyfry
numeru seryjnego na tylnej obudowie urzadzenia.

Tablet otworzy okno dialogowe “Bluetooth pairing request” i wyswietli
informacje "Urzadzenie wymaga kodu PIN" (“Type the device’s required PIN”)
Wohisz kod parowania “1234” i naci$nij “OK”.

Proces jest zakoriczony i Labdisc wyswietli sie na liscie urzedzen
sprawowanych.

Otwoérz apliakcje GlobiLAb na komputerze u

Kliknij na ikone .

Kliknij na "Potacz z Labdisc" ("Connect Labdisc"), i wybierz Labdisca z ktérzym
chcesz sie potaczyé.
Nazwa apliakcji zostanie zmieniona na "Globilab (Labdisc_xxxx)"

&) clobiLab (Labdisc_6588)
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4 Gotowe doswiadczenia i eksperymenty w
programie GlobilLab

Oprogramowanie Globilab zawiera przyktady eksperymentéw zaréwno dla

nauczycieli i ucznidéw.

Aby otworzy¢ zapisany eksperyment , wystarczy nacisnaé¢ ikone w
programie GlobilLab i wybraé eksperyment ktdry nas interesuje.

Zmiana temperatur dzier i noc

Pomiar w trybie 48 godzinym zmiany temperatry i oswietlenia:

————— ] e Wybrane czujniki: Swaitto, temperatur otoczenia
seahe o . Czestotliwos¢ zbierania probek: 1/min
i i f \ . Liczba prébek: 1000
H e \ I . Czas trwania pomiaru: 48 hours
’Ydl\" 7 mu" - . .
e \j 5 . K kacja: Praca urzqd. na
| . 1
Ly e . Analiza danych: Uzyj marekrow do zaznaczenia wartosci

minimalnych i maksymalnych

Spacer w parku
Poréwnanie temperatury i wilgotnosci podczas spaceru w parku

. Wybrane czujniki: Temperatura cieczy i ciat statych, wilgotnosc,
GPS

Czestotliwosé zbierania prébek: 1/sec

Liczba prébek: 1000

Czas trwania pomiaru: 15 minut

K ikacja: Praca urzqdzeni t icnza

analiza danych: Sprawdzanie zmian temperatury i wilgotnosci na
mapach Google w oprogramownaiu GlobiLab

Spadek swododny

Drugie prawo Newton'a. Pomiar przyspieszenia swobodnie spadajacej
pitki do ping ponga odbijajac na drewnianej powierzchni, z czujnikiem
odlegtosci znajdujgcym sie 1,5m nad powierzchnig:

S . Wybrany czujnik: Dystans
= . Czestotliows¢ zbierania probek: 25/sec
. Liczba prébek: 1000
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Czas trwania doswiadczenia: Sekundy

Komunikacja: Bluetooth

Data Analysis: Use Markers and Crop functions to focus on the
ball bounces. Then use quadric regression on a single bounce, to
get the bounce equation and extract the free fall acceleration.

Fala diwieku

Nagrywanie dzwieku fal 2 kamertonéw o innych czestotliwosciach

440 Hz i 435 Hz.

Wybrany czujnik: Mikrofon

Czestotliows¢ zbierania prébek: 25,000/sec

Liczba probek: 10,000

Czas trwania pomiaru: < 1 second

Communication: Tryb pracy autonomicznej

Data Analysis: Uzyj przyblizenia aby zobaczy¢ sinusoide fal
dzwiekowych i znacznikéw aby zbadaé amplitude i czastotliowsci.

Prawo Boyle’a

P x V= CONSTANT.

Uzyj 100ml strzykawki podpietej do czujnika ci$nienia. Mierz w trybie
munualnym zmiany ci$nienia wraz ze zmianami objetosci (co 10 ml)

Wybrany czujnik: Cisnienie powietrza

Czestotliows¢ zbierania prébek: Reczna

Liczba prébek: 10

Komunikacja: Bluetooth

Anlazia danych: Uzyj wykresu stupkowego .

Uzyj adnoacji aby doda¢ wartosci na wykresach stupkowych i
ekportuj pomiary do pliku Excela.

Poziom pH napojéw bezalkoholowych

Poréwnanie kwasowosci wody, soku z cytryny i Coca-Coli

Wybrany czujnik: pH

Czestotliowsé zbierania prébek: 10/sec

Liczba prébek: 1000

Czas trwania eksperymentu: 2 minuty.

Komunikacja: Bluetooth

Analiza danych: Uzyj markeréw aby zmierzy¢ kwasows¢ badanych
napojow
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The FCC Wants You to Know:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

a) Reorient or relocate the receiving antenna.

b) Increase the separation between the equipment and receiver.

c) Connect the equipment to an outlet on a circuit different from

that to which the receiver is connected.
d) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician.

FCC Warning
Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user
authority to operate the equipment under FCC Rules.

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV
INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT.
SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER’S AUTHORITY TO OPERATE THE
EQUIPMENT.

INSTRUCTIONS CONCERNING HUMAN EXPOSURE TO RADIO FREQUENCY
ELECTROMAGNETIC FIELDS

A distance of at least 20cm. between the equipment and all persons should be
maintained during the operation of the equipment.
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Copyright ©2011 Globisens. All rights reserved. Globisens Ltd. logos and
product names are registered trademarks of Globisens Ltd. No part of this
document may be reproduced by any means, nor translated to any
electronic medium without the written consent of Globisens. Information
contained in this document is believed to be accurate and reliable,
however, Globisens assumes no responsibility for its use. Specifications
are subject to change without notice. www.GLOBISENS.com

GlobiLab supports Android versions 4.0 and up.

Made for

iPad (3rd generation)
iPad 2

iPad

iPad is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

“Made for iPad” means that an electronic accessory has been designed to connect specifically
to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its

compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory
with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

REV: 01.04.15
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